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Разработана методика определения неорганического хлора в высокочистом силане. Проба 
выдерживается в контакте с очищенной водой до окончания реакций гидролиза неорганичес­
ких хлорсодержащих соединений и растворения хлористого водорода в воде. Затем в пробе 
воды определяется содержание хлор-иона методом жидкостной ионной хроматографии. Пре­
дел обнаружения неорганического хлора в силане составил 8 10 бмас.%.
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Силан. полученный диспропорционировани- 
ем трихлорсилана, содержит нежелательные при­
меси хлористого водорода, хлорсиланов и хлорор- 
ганических веществ [1. 2]. Эти же загрязнения 
могут присутствовать в силане другого происхож­
дения. В настоящее время требования к содер­
жанию хлора в силане достаточно жесткие: хлор- 
силаны. например, нормируются на уровне 10 4 
мол. %. Определение отдельных хлорсодержащих 
примесей затруднено их многочисленностью и 
высокой реакционной способностью [3|. Поэтому 
используются методы, позволяющие контролиро­
вать группы хлорсодержащих примесей. Т&к, в [3| 
сообщается об использовании методов титромет- 
рии и потенциометрии для определения хлорси­
ланов. Достигнутый предел обнаружения соста­
вил 1 104 -1 10 3 %.
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высокочувствительного определения неорганичес­
кого хлора в силане различного происхождения 
методом реакционной ионной хроматографии.
В основу метода положено свойство соедине­
ний со связью Si-Cl гидролизоваться с одновре­
менным растворением и диссоциацией хлорис­
того водорода. Нами проведен расчет констант 
равновесия реакций гидролиза основных не­
органических примесей (хлорсиланов) при тем­
пературе 288 К:
SiH4,C lx + 3H20  = H 2Si03 + (4-х)Н2+ хНСІ . 
Расчет проводился по уравнению
RTInKp = —AG^ qq = Д^ 298 “ ^ ^ 298* 
Исходные данные для расчетов взяты из [4]. 
Полученные значения К л реакций гидролиза 
приведены в табл. 1. Из таблицы видно, что реак-
ции гидролиза рассмотренных веществ практи­
чески необратимы и протекают до полного раз-
Значения - ЛН298, AS298’
ложения реагентов.































Полученные данные позволяют заключить, 
что возможно полное извлечение неорганическо­
го хлора в водную фазу для последующего опре­
деления хлор-ионов ионной хроматографией.
Экспериментальная часть
Определение содержания хлор-ионов в воде 
проводили с использованием ионного хроматог­
рафа Цвет-3006. В качестве элюента использо­
вали раствор бикарбоната натрия (0,003 моль/л) 
и карбоната натрия (0.0024 моль/л) в бидистил- 
лированной воде. Разделительная колонка раз­
мером 100 мм X 6 мм заполнялась анионитом 
ХИКС -  1 вхлориднойформе. Использовали фрак­
цию 10-20  мкм. Компенсационную колонку раз­
мером 200 ммх 6 мм заполняли катионитом КРС-4 
в водородной форме. Регистрацию анионов прово­
дили кондуктометрическим детектором. Темпера­
тура колонок и детектора составляла 20°С. расход 
элюента -  2 мл/мин. Аналитическую пробу вводи­
ли калиброванным объемом, равным 50 мкл.
Схема установки для отбора и подготовки проб 
представлена на рис. 1.
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Рис.1. Схема экспериментальной установки для отбора проб 
и пробоподготовки силана: 1 - баллон с анализируемым 
силаном; 2 - баллон с инертным газом; 3 - ампула для 
приготовления газовых смесей; 4 - реактор-экстрактор;
5 - ампула для выгрузки силана; 6 - ртутный манометр,
7 - образцовый вакуумметр; 8 - 1 4  краны; 15 - выход 
к форвакуумному насосу
Реактор-экстрактор представляет собой ци­
линдрическую стеклянную емкость объемом 200 
-  1000 мл с двумя бессмазочными кранами из 
стекла и фторопласта (рис. 2, а). Для определе­
ния коэффициента извлечения хлора методом 
последовательного анализа использовалась еще 
одна разновидность реактора-экстрактора. Он 
представляет собой две стеклянные ампулы объе­
мом по 300 мл. соединенные между собой двумя 
бессмазочными кранами (рис. 2. б). Объем реак­
торов определяли весовым методом. Давление 
газа в реакторах контролировали образцовым ва­
куумметром класса 0.4 и ртутным манометром.
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Рис.2. Схема реактора-экстрактора для однократного (а) 
и последовательного (б) извлечения хлора: 
а - 1 , 2 -  бессмазочные краны; 3 - анализируемый газ;
4 - навеска воды; б - 1-6 - бессмазочные краны;
7, 8 - анализируемый газ; 9. 10 - навеска воды
Для определения хлора в воде использовали 
метод абсолютной градуировки. Градуировочные 
смеси на уровне 102 мае. % готовили растворени­
ем обезвоженного хлорида натрия (ГОСТ4233-77. 
ч.д.а.) в бидистиллированной воде. Концентра­
цию хлор-иона определяли весовым методом. 
Смеси меньшей концентрации (10 3 - 10 мае. %) 
готовили постадийным разбавлением бидистил­
лированной водой. Погрешность приготовления 
градуировочных смесей определяется погрешно­
стью взвешивания, неопределенностью чистоты 
NaCl. воды и не превышает 0.1 -2.5 %.
Определение времени, необходимого для за ­
вершения процесса гидролиза и растворения НС1
в воде, проводили с использованием реактора 
первого типа. Для этого в реактор с навеской воды 
вводилось известное количество тетрахлорида 
кремния в виде газовой смеси с аргоном. По из­
менению содержания хлориона в воде судили о 
завершении реакции гидролиза. Эти же данные 
использовали для расчета полноты извлечения.
Коэффициент извлечения хлора в водную фазу 
рассчитывали по формуле
т2
где ш, и ш2 - масса хлора, введенного в аргон и 
определенного в водной фазе соответственно. 
Кроме того, определение коэффициента извлече­
ния проводили сравнением результатов анализа 
двух последовательных гидролизатов одной сме­
си определяемого хлорсилана с аргоном, а также 
реального образца силана. В этом случае приме­
няли реактор-экстрактор типа б. Повторный ана­
лиз газовой фазы позволял определять остаточ­
ное содержание реагентов. Цельнопаянная кон­
струкция реактора-экстрактора бисключала по­
терю примесей и появление загрязнений хлором 
из окружающей среды. Расчет К проводили по 
выражению
где V, и V., - объемы первого и второго реакторов: 
in, и - масса хлора в первом и втором гидроли­
затах соответственно.
Определение извлеченного хлор-иона в воде 
проводили введением образца воды в хроматограф 
из проточного калиброванного объема 50 мкл. По 
площади пика с использованием градуировочной 
зависимости рассчитывали концентрацию и аб­
солютное количество хлор-иона.
Для снижения «памяти»» реактора и фторопла­
стовых штоков бессмазочных кранов по отноше­
нию к хлор-иону и исследованным веществам 
реактор-экстрактор периодически многократно 
промывали бидистиллированной водой. Фторо­
пластовые штоки в течение 3-4 суток выдержи­
вали в стакане с бидистиллированной водой. Пе­
ред введением исследуемой смеси реактор про­
мывали аргоном высокой чистоты и вакуумиро- 
вали до остаточного давления 10 2 мм рт. ст.
ГЪтовность реактора для исследования уста­
навливали постановкой контрольного опыта. Для 
этого в реактор вводили 2 мл бидистиллирован­
ной воды, выдерживали в течение 10 мин, после 
чего проводили хроматографический анализ про­
бы воды. Отсутствие статистически значимого
различия холостого опыта и результатов анали­
за исходной воды позволяло считать реактор под­
готовленным для исследования. В случае анали­
за силана реактор подготавливали аналогичным 
образом. Остававшийся после анализа силан пе- 
реконденсировали в металлический баллон.
Определение хлора в силане проводили с ис­
пользованием реактора-экстрактора типа а. Пос­
ле окончания гидролиза силан удаляли из реак­
тора, последний заполняли аргоном и пробу гид­
ролизата отбирали на анализ.
Концентрацию хлора в силане Сг рассчиты­
вали по следующей формуле
m C , ' R T  
Сс -----------5------------ .
32,117 Р Ѵ К
где С - концентрация хлора в гидролизате, мас.%: 
m - навеска воды, взятой для гидролиза, г; R - 
универсальная газовая постоянная: Т - темпера­
тура в условиях опыта. К: Р - давление силана в 
реакторе, атм; V - объем реактора с учетом по­
правки на введенный объем воды, см3: К -  коэф­
фициент извлечения.
Результаты и их обсуждение
На рис. 3 представлена градуировочная зави­
симость площади пика хлор-иона от его концент­
рации. Предел обнаружения хлор-иона, рассчи­
танный по ЗЭ-критерию поправки контрольного 
опыта, составляет 5-10 G мас.%. Для пробы воды 
50 мкл это соответствует абсолютному пределу 
обнаружения хлора -  3-10 9 г. Погрешность опре­
деления хлор-иона возрастает с понижением кон­
центрации и составляет 0.2-4.4 % для диапазона 
1 1012- М О 4мас.%.
LgC (С, мас.%)
Рис. 3. Градуировочная зависимость для хлор-иона в воде
Зависимость концентрации хлор-иона от вре­
мени контакта газовой смеси с водой представ­
лена на рис. 4. Видно, что время завершения про­
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Рис. 4. Зависимость концентрации хлор-иона от времени 
контакта газовой смеси с водой
Результаты исследования полноты извлече­
ния хлора в водную фазу представлены в табл.2. 
Из таблицы видно, что величины коэффициента 
извлечения для хлорсиланов. определенные раз­
личными методами, достаточно хорошо согласу­
ю тся между собой и составляю т в среднем
0.97±0.01.
Из табл.2 на примере четыреххлористого уг­
лерода также видно, что хлорорганические веще­
ства практически не гидролизуются водой и не 
должны мешать определению неорганического 
хлора. Об этом же свидетельствуют большие ве­
личины периода полупревращения в воде хлорор- 
ганических веществ [5|. составляющие от 376 су­
ток до 7-105 лет.
Таблица 2








Cl в силане - 0,98
CCI4 2 104 -
* Определение К по соотношению массы введенного хлора и 
определенной в гидролизате:
** Определение К анализом последовательных гидролизатов.
Результаты анализа силана различного про­
исхождения представлены в табл. 3. Видно, что 
содержание неорганического хлора в силане мо­
жет достигать 13,8 мае. %. Наименьшие концен­
трации (9* 104 - 2,2-104 мае. %) характерны для 
силана, полученного из тетрафторида кремния 
(образцы 7 и 8).
Результаты анализа силана







7 (Э ^ .О И О -4
8 (2,4±1>10^
Неисключенная систем атическая погреш ­
ность (НСП) определения рассчитывалась гео­
метрическим сложением систематических по­
грешностей Q. всех параметров, использованных 
для расчета содержания хлора в силане:
Ѳ  + Ѳ СС( Н2о  + Ѳ Т +  Ѳ Р + Ѳ  V +  Ѳ К
Здесь неисключенная систематическая по­
грешность определения: Ѳ1П - массы воды. Ѳт - 
температуры. Ѳ,,- давления. Ѳѵ - объема. Ѳк- ко­
эффициента извлечения К. Ѳс - с использо­
ванием искусственной смеси. 2
Значение Ѳ составило 2.5-6.1 %. В табл.3 при­
ведена суммарная погрешность анализа AS. со­
стоящая из случайной и неисключенной систе­
матической погрешностей [ 6 ]:
Дѵ = /с-Sv,
где к - коэффициент, зависящий от соотношения 
случайной и неисключенной систематических 
погрешностей: Sv -оценка суммарного стандарт­
ного отклонения результата измерения:
" Of 2
Коэффициент к вычисляли по формуле
tf.p + ®
Предел обнаружения неорганического хлора 
ПОс в силане оценивали по формуле
ПО,
т • ПОв - R ' T
32,117-РЛ Л К  
где ПОв - предел обнаружения хлор-иона в воде.
Для пробы силана объемом 1 л (массой 1,43 г) 
и массы воды 2 г ПОс составляет 8-10 6мас.%. 
Проверка правильности разработанной мето-
дики проведена методом варьирования навески. вышает максимальную погрешность этой разни-
Результаты проверки представлены в табл.4. Вид- цы, что подтверждает правильность анализа,
но. что разность результатов измерений не пре-
Таблица4
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